
INSTRUÇÕES DE USO

Contraste Flexível

DESCRIÇÃO: Instrumento manual 
odontológico desenvolvido com 
material flexível e atóxico, com cantos 
arredondados, na cor preta, com 
ausência de reflexo que permite 
evidenciar os dentes na imagem 
fotográfica.

COMPOSIÇÃO: Metal e silicone atóxico.

INDICAÇÃO: Indicado como plano de 
fundo para contrastar com os dentes na 
imagem fotográfica.

MODO DE USO: Leve o contraste à boca 
do paciente na região a ser fotografada, 
atrás dos dentes de interesse. Avalie a 
posição do contraste e, se necessário, 
retire-o para flexioná-lo a fim de obter 
melhor posicionamento. Posteriormente, 
mantenha o contraste na região de 
interesse apoiando-o pelo lado oposto 
ao que está atrás dos dentes do 
paciente.

LIMPEZA: A remoção de sujidades 
(matérias orgânicas e inorgânicas) 
deve ser feita com uso de detergente 
enzimático (mínimo de três enzimas) 
com diluição conforme orientação do 
fabricante. A limpeza pode ser feita de 
forma manual ou de forma mecânica 
em cuba ultrassônica. Após a lavagem 
do material, deve ser feito o enxágue 
com água abundante para remover 
quaisquer sujidades e/ou resíduos do 
detergente. Realize a inspeção visual e 
se for observado algum remanescente 
de sujidade, repita o processo de 
limpeza.

DESINFECÇÃO: Mantenha o produto 
imerso em ácido peracético a 0,2% 
durante dez minutos.

ESTERILIZAÇÃO: Seque o produto com 
pano limpo e seco. Armazene o material 
em embalagem adequada para 
esterilização. A esterilização deve ser 
feita por autoclave com temperatura de 
121°C a 135°C, de acordo com as 
recomendações do fabricante da 
autoclave. O processo de limpeza, 
desinfecção e esterilização deve ser 
realizado a cada uso.

DESCARTE: Conforme legislação 
ambiental local vigente.

PRECAUÇÕES: Esterilizar antes de usar. 
Não encostar o produto nas paredes 
internas da autoclave. Não utilize 
esponjas de lã de aço ou abrasivos para 
limpeza do contraste.

PRAZO DE VALIDADE: 05 anos a contar 
da data de fabricação, em embalagem 
não violada. O prazo de vida útil deste 
produto depende dos cuidados 
tomados durante sua manipulação. 

ARMAZENAMENTO: Armazenar os 
produtos em sua embalagem original, 
fechada, em local limpo, seco e ao 
abrigo da luz direta.
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USE INSTRUCTIONS

DESCRIPTION: Manual dental instrument 
developed with flexible and non-toxic 
material, with rounded corners, in black, 
with no reflection, which allows 
highlighting the teeth in the 
photographic image.
COMPOSITION: Metal and non-toxic 
silicone.
INDICATION: Indicated as a background 
to contrast with the teeth in the 
photographic image.
DIRECTIONS FOR USE: Take the contrast to 
the patient's mouth in the region to be 
photographed, behind the teeth of 
interest. Evaluate the position of the 
contrast and, if necessary, remove it to 
flex it in order to obtain better positioning. 
Subsequently, keep the contrast in the 
region of interest, supporting it on the 
opposite side to that behind the patient's 
teeth.
CLEANING: The removal of dirt (organic 
and inorganic matter) must be done 
using enzymatic detergent (minimum of 
three enzymes) with dilution according to 
the manufacturer's instructions. Cleaning 
can be done manually or mechanically in 
an ultrasonic tank. After washing the 
material, rinse with plenty of water to 
remove any dirt and/or detergent 
residue. Carry out the visual inspection 
and if any remaining dirt is observed, 
repeat the cleaning process.

DISINFECTION: Keep the product 
immersed in 0.2% peracetic acid for ten 
minutes.
STERILIZATION: Dry the product with a 
clean, dry cloth. Store the material in 
suitable packaging for sterilization. 
Sterilization must be carried out by 
autoclave at a temperature of 121°C to 
135°C, in accordance with the autoclave 
manufacturer's recommendations. The 
cleaning, disinfection and sterilization 
process must be carried out after each 
use.
DISPOSAL: According to current local 
environmental legislation.
PRECAUTIONS: Sterilize before use. Do not 
touch the product to the inner walls of 
the autoclave. Do not use steel wool 
sponges or abrasives to clean the 
contrast.
EXPIRY DATE: 05 years from the date of 
manufacture, in undamaged packaging. 
The shelf life of this product depends on 
the care taken during handling.
STORAGE: Store the products in their 
original packaging, closed, in a clean, dry 
place, away from direct light.

Flexible Contrast
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INSTRUCCIONES DE USO

DESCRIPCIÓN: Instrumento odontológico 
manual desarrollado con material 
flexible y no tóxico, con esquinas 
redondeadas, en color negro, sin reflejos, 
que permite resaltar los dientes en la 
imagen fotográfica.
COMPOSICIÓN: Metal y silicona no tóxica.
INDICACIÓN: Indicado como fondo para 
contrastar con los dientes en la imagen 
fotográfica.
MODO DE EMPLEO: Lleve el contraste a la 
boca del paciente en la región a 
fotografiar, detrás de los dientes de 
interés. Evalúe la posición del contraste y, 
si es necesario, retírelo para flexionarlo y 
obtener un mejor posicionamiento. 
Posteriormente, mantenga el contraste 
en la región de interés, apoyándolo en el 
lado opuesto al que está detrás de los 
dientes del paciente.
LIMPIEZA: La eliminación de la suciedad 
(materia orgánica e inorgánica) debe 
realizarse con detergente enzimático 
(mínimo de tres enzimas) con dilución 
según las instrucciones del fabricante. La 
limpieza se puede realizar de forma 
manual o mecánica en un tanque 
ultrasónico. Después de lavar el material, 
aclarar con abundante agua para 
eliminar la suciedad y/o restos de 
detergente. Realice la inspección visual y 
si observa algún resto de suciedad, 
repita el proceso de limpieza.

DESINFECCIÓN: Mantener el producto 
sumergido en ácido peracético al 0,2% 
durante diez minutos.
ESTERILIZACIÓN: Seque el producto con 
un paño limpio y seco. Almacenar el 
material en envases adecuados para la 
esterilización. La esterilización debe 
realizarse en autoclave a una 
temperatura de 121°C a 135°C, de acuerdo 
con las recomendaciones del fabricante 
del autoclave. El proceso de limpieza, 
desinfección y esterilización debe 
realizarse después de cada uso.
ELIMINACIÓN: De acuerdo con la 
legislación ambiental local vigente.
PRECAUCIONES: Esterilizar antes de usar. 
No toque el producto con las paredes 
internas del autoclave. No utilice 
esponjas de lana de acero ni abrasivos 
para limpiar el contraste.
FECHA DE CADUCIDAD: 05 años a partir 
de la fecha de fabricación, en embalaje 
intacto. La vida útil de este producto 
depende del cuidado que se tenga 
durante su manipulación.
ALMACENAMIENTO: Conservar los 
productos en su envase original, 
cerrados, en lugar limpio, seco y 
protegido de la luz directa.

Contraste Flexible
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